PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2021
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 02/2021
LICITACAO COMPARTILHADA

RESPOSTA A IMPUGNACAO AO EDITAL

IMPUGNANTE: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.531.725/0001-20

Trata-se de impugnacdo aos termos do Edital do Pregdo Eletrénico n° 02/2021, interposto pela empresa
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, nos termos do art. 41 da Lei n° 8.666/93 e item
5 do referido instrumento convocatério, que tem como objeto a realizacdo de licitacdo compartilhada
visando a LICITACAO COMPARTILHADA, PARA FORMALIZACAO DE REGISTRO
DE PRECOS PARA A AQUISICAO, POR MUNICIPIOS CONSORCIADOS, DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES

| — DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:

A impugnagdo em comento foi cadastrada no Portal de Compras Publicas TEMPESTIVAMENTE, nos
termos do item 5 do Edital em referéncia e preenche os requisitos de admissibilidade.

11 - DAS RAZOES DO IMPUGNANTE:

Insurge-se a empresa impugnante contra os termos do Edital do Pregédo Eletrénico n° 02/2021, alegando:

A empresa possui interesse em cotar seu produto para os itens 595 e 596 “tiras reagentes”, porém,
devido a restri¢des incluidas no edital, haverd um nimero menor de competi¢do, pois nem todas as
empresas poderdo participar do processo licitatdrio, mesmo possuindo produto adequado e eficaz para
atender este 6rgao.

A mesma destaca que as exigéncias ndo agregam qualquer relevancia a qualidade do produto, sendo
irrelevante para a finalidade do teste, ferindo o principio da isonomia.

Destaca as principais alteracdes que gostaria que fossem feitas, para que seja permitida a participacdo
de maior numero de licitantes, sendo elas a fotometria X amperometria, alegando que ndo ha razao
técnica para exigir a amperometria, e que deve ser a capacidade do sistema de monitorizacdo de
glicemia produzir o resultado.

Néo fica demonstrada nenhuma vantagem da metologia amperometrica sobre a fotométrica, sendo que
na pratica as tecnologias se equivalem.

Do volume da amostra sanguinea, a empresa solicita que sejam aceitas a participagdo de produtos que
realizem teste com tamanho de amostra até 2 microlitros, fornecendo conforto ao paciente.

Da quimica enzimatica, exigindo a oxidase, quimica esta que possui baixa estabilidade, sendo que as
tiras oxidam e por isso, a embalagem das tiras, apos aberta, oxidam em 3 meses, sendo a quimica
desidrogenase é mais indicada para a utilizacéo.

Diante de todo o exposto, a impugnante requer que o edital seja retificado e o descritivo do edital destes
itens alterados

111 - DAANALISE DAS RAZOES DO IMPUGNANTE:

Apdbs andlise, considerando que os fundamentos versam acerca de realidade de mercado
especifico, cujas caracteristicas técnicas sdo restritas ao conhecimento dos profissionais da area,
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submeto as alegacdes da Impugnante aos farmacéuticos dos municipios que séo requisitantes e
fazem parte de Camara técnica propria, que se manifestaram no sentido de que deve entdo ser
alterado o descritivo do item 596, tornando 0 mesmo mais abrangente a outros licitantes.

IV— DECISAQ:

Ante o exposto, resolve a pregoeira receber a impugnacdo interposta, dada sua tempestividade e
admissibilidade, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, pelos motivos acima descritos.

Sera assim retificado o item 596 e alterada a data de abertura do referido edital, sendo o mesmo
republicado nos locais em que fora anteriormente.

Rio do Sul/SC, 19 de novembro de 2021

Maria & da Rosa
Pregoeira
CIS-AMAVI
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