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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 03 - PE 04/2023 

 

Trata-se de questionamento levantado no Portal de Compras Públicas, conforme segue: 

 

Dúvida: A empresa Metromed solicita esclarecimento acerca do descritivo do item 451, 

uma vez que inicialmente menciona que o produto deve ser "isento de codificação", mas 

ao final consta que "o aparelho deve conter codificação por chip", o que causa dupla 

interpretação. Ainda, para a escolha da obtenção da melhor proposta, vê-se a 

necessidade de sugerir que se acrescente a informação de volume de amostra de sangue 

e também qual tipo de público (adulto, crianças, gestantes e neonatos) pode ser usuário 

da tira reagente, além de que também considera-se importante a menção de faixa 

mínima e máxima de temperatura de autuação. 

 

Fornecedor solicitante: Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda 

 

Resposta: Em relação a codificação, "o aparelho deve conter codificação por chip". Em 

relação ao volume de amostra de sangue deverá ser de até 0,5 microlitros, e o público 

alvo abrange a população de adultos, crianças, gestantes e neonatos. A faixa de 

temperatura de autuação deverá ser na faixa de 5 graus à 45 graus (podendo ser inferior 

a 5 ou superior a 45) 
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